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ein bei Lagerung.
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gigasept® powerSET3 
record label sticker #01

Im Set sind bis zu 30 
Aufbereitungen mög-
lich: Tragen Sie die 
aktuelle Anzahl im 
Feld links ein.

Kreuzen Sie die Art des Medi-
zinprodukts an und notieren 
Sie bitte die Seriennummer 
(SN) bzw. die Modellnummer 
oder eine andere eindeutige 
Identifikationsnummer.

Führen Sie den Aufbereitungs-
prozess der Reihenfolge nach 
durch und haken Sie die einzelnen 
Schritte ab. 
1. REINIGUNG  
2. DESINFEKTION  
3. SPÜLUNG

Lagerung: Falls das Medizinprodukt  
nach der Aufbereitung gelagert und vor der 
nächsten Verwendung ggf. erneut aufbereitet 
werden soll*, nehmen Sie einen record label 
sticker aus dem beigefügten Stickerbogen 
und kleben Sie ihn in dieses Feld („Option 1“). 
*  Das aufbereitete Medizinprodukt sollte so gelagert werden, dass 

eine Rekontamination während der Lagerung vermieden wird. Die 
maximale Lagerdauer ohne erneute Aufbereitung des Medizinpro-
duktes vor der nächsten Verwendung ist von den Lagerbedingun-
gen vor Ort abhängig und vom Betreiber festzulegen.

Patientendaten: Falls das aufbereitete Medizinprodukt 
anschließend für einen Patienten benutzt werden soll, der 
eindeutig identifiziert werden kann, nehmen Sie einen 
record label sticker aus dem beigefügten Stickerbogen 
und kleben Sie diesen in die entsprechende Patien-
tenakte. Notieren Sie zudem im nachfolgenden Feld 
(„Option 2“) die patientenbezogenen Daten oder kleben 
Sie hier den Patientensticker ein.

Die für die Aufbereitung ver- 
antwortliche Person muss 
abschließend die ordnungs-
gemäße Durchführung und 
Dokumentation der Aufberei-
tung mit Datum, Uhrzeit und 
durch ihren Namen und ihre 
Unterschrift bestätigen. 

X

123456789A

Mit mit dem gigasept® powerSET3 aufbereiteten Medizinprodukte 
sind abgebildet und können in der Tabelle angekreuzt werden.

ANLEITUNG ZUR DOKUMENTATIONDE

DCBA E

A   Transvaginale Ultraschallsonden (TVUS)
B   Transösophageale Ultraschallsonden (TEE)
C   Transrektale Ultraschallsonden (TRUS)
D   Nicht-invasive Schallköpfe
E   Flexible Endoskope ohne Kanalsystem        

      (z. B. Nasopharyngoskope)

Aufbereitungsprozess:

1 REINIGUNG  

2 DESINFEKTION  

3 SPÜLUNG

5 MIN.

X

Zugehörige Abteilung/Station: Sofern das gigasept® 
powerSET3 immer auf der gleichen Station/im gleichen 
Untersuchungsraum angewendet wird, ist dies im Feld 
„Location“ zu dokumentieren. 

Location   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chargenetikett: Tragen Sie hier die Chargennummer 
und das Verfallsdatum des verwendeten gigasept®  
powerSET3 gemäß dem Chargenaufkleber  
auf der Box ein.

BATCH INFORMATION

CHARGE   _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

HALTBARKEIT   _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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